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TEST: MX

APP. CODE: 348

WAVELENGTH (Sec/Pri): 700 - 546

ASSAY: 1-POINT                                                        TIME: 5
POINT: 15

SAMPLE VOL: NORMAL: 3
DECREASE: 2
INCREASE: 5

R1 VOLUME: 300  
R2 VOLUME: 0     
R3 VOLUME: 0      
R4 VOLUME: 0  

ABS LIMIT: 32000 - INC

PROZONE LIMIT: 0 - UPPER

CALIB METHOD: LINEAR (POINT: 2 - SPAN: 2 - WEIGHT: 0) 

SD LIMIT: 0.250

DUPLICATE LIMIT: 3%

ST. 1 CONC: 0.00

EXPECTED VALUE: 1.2 - 2.2

UNIT: mEq/l

INSTR. FACTOR (y=ax+b): a=1 b= 0
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MX 2H200 10 x 20 ml
MX 6U168 3 x 56 ml

TEST NAME: MX

SAMPLE: Volume 3 µl Dilution 0 µl

REAGENTS: R1 Volume 300 µl        
R2 Volume 0 µl  

Dilution 0 µl
Dilution 0 µl

WAVELENGHT: Pri. 540   Sec. 700

METHOD: END

REACTION SLOPE: +

MEASURING POINT 1: First 0        Last 16

MEASURING POINT 2: First             Last 

REAGENT OD LIMIT: First L 1.0     
Last L 1.0

First H 2.0
Last H 2.0

DYNAMIC RANGE: L 0.3 H 6.0

CORRELATION FACTOR: A 1      B 0

UNIT: mEq/l

CALIBRATION TYPE: AB

FORMULA: Y = AX + B

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Il prodotto è destinato all’utilizzo all’interno di laboratori di 
analisi professionali. 
P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamenta-
zione nazionale/internazionale.

PRINCIPIO

COMPONENTI FORNITI

INTERVALLI DI RIFERIMENTO

PRESTAZIONI DEL TEST

CONTROLLO DI QUALITÀ - CALIBRAZIONE

Utilizzare i reagenti separati.
Stabilità: fino a scadenza in etichetta a 2-8°C.
Stabilità dopo prima apertura: preferibilmente entro 60 gg. 
a 2-8°C al riparo dalla luce.

PREPARAZIONE DEL REATTIVO

CAMPIONE

PRECAUZIONI

USO

INTENDED USE

PRINCIPLE OF THE METHOD

KIT COMPONENTS

Use separate reagent ready to use.
Stability: up to expiration date on labels at 2-8°C.
Stability since first opening of vials: preferably within 60 
days at 2-8°C -away from light sources-.
Caution: keep well refrigerated.

REAGENT PREPARATION

PRECAUTIONS

TEST PERFORMANCE

QUALITY CONTROL AND CALIBRATION

WASTE DISPOSAL

SPECIMEN

EXPECTED VALUES

This product is made to be used in professional labora-
tories. 
P501: Dispose of contents according to national/interna-
tional regulations.

MAGNESIO XL

Reagente per la determinazione quantitativa in vitro del 
magnesio nei fluidi biologici. 

Il blu di xilidile forma con il magnesio in ambiente alcalino 
un complesso colorato in rosso-violetto, che assorbe a 
546 nm. Specifici agenti leganti eliminano possibili inter-
ferenze dovute ad altri cationi.   

Solo per uso diagnostico in vitro. 
I componenti del kit, sono stabili fino alla data di scadenza 
indicata sulla confezione.
Conservare al riparo da luce diretta.

MG-X R1 2H200: 10 x 20 ml (liquido) capsula bianca
 6U168: 3 x 56 ml (liquido) capsula bianca

Compoizione: blu di xilidile 0.11 mM, NaCl 0.86 M, EGTA 
0.25 mM, trietanolamina 0.7 mM, tampone di Good pH 
11.0, tensioattivi e conservanti.

Conservare tutti i componenti a 2-8°C.

Siero (preferibilmente), plasma eparinato. Non usare 
citrato, ossalato ed EDTA come anticoagulanti. Evitare 
l’emostasi. Non utilizzare campioni di pazienti in cura con 
EDTA. Rimuovere rapidamente il siero dal coagulo.
Il campione di siero o plasma è stabile una settimana a 
2-8°C.
I campioni di urina devono essere acidificati per evitare la 
precipitazione (aggiungere 15 ml di HCl concentrato alle 
urine delle 24 ore). Le urine acidificate non sono idonee 
per la determinazione della creatinina. Diluire il campione 
di urina 1:2 con acqua distilliata e moltiplicare il risultato 
per due.

neonati 2-4 gg.: 1.20 - 1.80 meq/l  (0.60 - 0.90 mmol/l)
5 mesi - 6 anni: 1.42 - 1.88 meq/l  (0.71 - 0.94 mmol/l)
6 - 12 anni: 1.38 - 1.74 meq/l  (0.69 - 0.87 mmol/l)
12 - 20 anni: 1.35 - 1.77 meq/l  (0.67 - 0.88 mmol/l)
Adulti: 1.30 - 2.10 meq/l  (0.65 - 1.05 mmol/l)

Urine: 6.0 - 10.0 meq/24h (3.0 - 5.0 mmol/24h)

Ogni laboratorio dovrebbe stabilire dei propri intervalli di 
riferimento in relazione alla propria popolazione.

E’ consigliabile l’esecuzione di un controllo di qualità 
interno. Allo scopo sono disponibili a richiesta i seguenti 
sieri di controllo a base umana:
QUANTINORM CHEMA  
con valori possibilmente negli intervalli di normalità,
QUANTIPATH CHEMA
con valori patologici.
Qualora il sistema analitico lo richiedesse, è disponibile un 
calibratore multiparametrico a base umana:
AUTOCAL H

Contattare il Servizio Clienti per ulteriori informazioni.

Linearità
il metodo è lineare fino a 6 meq/l. 
Qualora il valore risultasse superiore, si consiglia di diluire 
il campione 1 + 9 con soluzione fisiologica e ripetere il test 
moltiplicando il risultato per 10.

Sensibilità/limite di rilevabilità
il metodo è in grado di discriminare fino a 0.32 meq/l.
Interferenze
non sono verificabili interferenze in presenza di:
emoglobina ≤ 500 mg/dl
bilirubina ≤ 43 mg/dl
lipidi ≤ 1100 mg/dl
calcio ≤ 33 mg/dl

Precisione
nella serie (n=10) media (meq/l) SD (meq/l) CV%
campione 1   2.09 0.03 1.29
campione 2 3.43 0.05 1.38

tra le serie (n=20) media (meq/l) SD (meq/l) CV%
campione 1   2.07 0.03 1.33
campione 2 3.41 0.04 1.29

Confronto tra metodi
un confronto con un metodo commercialmente disponibile 
ha fornito i seguenti risultati:

 Magnesio XL Chema = x 
 Magnesio concorrente = y
 n = 86

 y = 0.999x + 0.023 meq/l       r2 = 0.98

Reagent for quantitative in vitro determination of magne-
sium in biological fluids.

Xylidyl blue combines with magnesium at alkaline pH to 
form a purple complex, the absorbance of which is measu-
red at 546 nm. Interference from other cations are avoided 
by specific chelating agents.

For in vitro diagnostic use only. 
The components of the kit are stable until expiration date 
on the label.
Keep away from direct light sources.

MG-X R1 2H200 10 x 20 ml (liquid) white cap
 6U168 3 x 56 ml (liquid) white cap

Composition: xylidyl blue 0.11 mM, NaCl 0.86 M,  EGTA 
0.25 mM, triethanolamine 0.7 mM, Good’s buffer pH 11.0, 
surfactant, preservative.

Store all components at 2-8°C.

Reagent may contain some non-reactive and preservative 
components. It is suggested to handle carefully it, avoi-
ding contact with skin and swallow.
Perform the test according to the general “Good Labora-
tory Practice” (GLP) guidelines.

Serum (preferred), plasma heparinate. Do not use citrate, 
oxalate and EDTA as anticoagulant. The specimen should 
be drawn without venous stasis if possible. Do not use 
samples from patients in therapy with EDTA. Remove 
serum from clot without delay.
Serum or plasma samples are stable at 2-8°C for one 
week.
Urine samples have to be acidified in order to avoid preci-
pitation (add 15 ml of concentrated HCl to 24/hours urine).
Acidified urine are unsuitable for creatinine determination.
Dilute sample urine 1:2 with redistilled water and multiply 
results by two.

newborn 2-4 d: 1.20 - 1.80 meq/l  (0.60 - 0.90 mmol/l)
5 mo - 6 yrs: 1.42 - 1.88 meq/l  (0.71 - 0.94 mmol/l)
6 - 12 yrs: 1.38 - 1.74 meq/l  (0.69 - 0.87 mmol/l)
12 - 20 yrs: 1.35 - 1.77 meq/l  (0.67 - 0.88 mmol/l)
Adult: 1.30 - 2.10 meq/l  (0.65 - 1.05 mmol/l)

Urine: 6.0 - 10.0 meq/24h (3.0 - 5.0 mmol/24h)

Each laboratory should establish appropriate reference 
intervals related to its population.

It is suggested to perform an internal quality control. For 
this purpose the  following human based control sera are 
available:
QUANTINORM CHEMA  
with normal or close to normal control values
QUANTIPATH CHEMA
with pathological control values.
If required, a multiparametric, human based calibrator is 
available:
AUTOCAL H  

Please contact Customer Care for further information.

Linearity
the method is linear up to 6 meq/l. 
If the limit value is exceeded, it is suggested to dilute 
sample 1+9 with distilled water and to repeat the test, mul-
tiplying the result by 10.

Sensitivity/limit of detection (LOD)
the limit of detection is 0.32 meq/l.

Interferences
no interference was observed by the presence of:
hemoglobin ≤ 500 mg/dl
bilirubin ≤ 43 mg/dl
lipids ≤ 1100 mg/dl
calcium ≤ 33 mg/dl

Precision
intra-assay (n=10) mean (meq/l) SD (meq/l) CV%
campione 1   2.09 0.03 1.29
campione 2 3.43 0.05 1.38

inter-assay (n=20) mean (meq/l) SD (meq/l) CV%
campione 1   2.07 0.03 1.33
campione 2 3.41 0.04 1.29

Methods comparison
a comparison between Chema and a commercially availa-
ble product gave the following results:

 Magnesium XL Chema = x 
 Magnesium competitor = y
 n = 86

 y = 0.999x + 0.023 meq/l       r2 = 0.98

MX 2H200 10 x 20 ml
MX 6U168 3 x 56 ml

MAGNESIUM XL

Il reagente può contenere componenti non reattivi e con-
servanti di varia natura. A scopo cautelativo è comunque 
opportuno evitare il contatto con la pelle e l’ingestione. 
Utilizzare le normali precauzioni previste per il comporta-
mento in laboratorio.



FRANÇAIS                               rev. 07/07/2020

3/42/4IUS-7.5 AUTO       IUS-7.5 AUTO       

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY / 
BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAFÍA / 

БИБЛИОГРАФИЯ

РУССКИЙ	 	 														rev. 07/07/2020

ESPAÑOL                               rev. 07/07/2020

REMARQUES RELATIVES A L'ÉLIMINATION
Ce produit est destiné à une utilisation au sein de labora-
toires d'analyses professionnels. 
P501: Éliminer le contenu conformément à la règlementa-
tion nationale/internationale.

MAGNÉSIUM XL

Le bleu de xylidyle forme avec le magnésium en milieu 
alcalin un complexe de couleur rouge-violette qui absorbe 
à 546 nm. Des agents liants spécifiques éliminent de pos-
sibles interférences dues à d'autres cations.   

PRINCIPE DE LA MÉTHODE

Uniquement à usage diagnostique in vitro. 
Les composants du kit sont stables jusqu'à la date de 
péremption indiquée sur l'emballage.
Conserver à l’abri de la lumière directe.

MG-X R1 2H200: 10 x 20 ml (liquide) capsule blanc
 6U168: 3 x 56 ml (liquide) capsule blanc

Composition: bleu de xylidyle 0.11 mM, NaCl 0.86 M, 
EGTA 0.25 mM, triéthanolamine 0.7 mM, tampon de Good 
pH 11.0, tensioactifs et conservateurs.

Conserver tous les composants entre 2 et 8°C.

Sérum (de préférence), plasma hépariné. Ne pas utiliser 
de citrate, oxalate et d'EDTA comme anticoagulants. Éviter 
l'hémostase. Ne pas utiliser d'échantillons de patients 
sous traitement avec l'EDTA. Retirer rapidement le sérum 
du coagulum.
L'échantillon de sérum ou plasma est stable une semaine 
à 2-8°C.
Les échantillons d'urines doivent être acidifiés afin d'éviter 
la précipitation (ajouter 15 ml de HCl concentré aux urines 
de 24 h). Les urines acidifiées ne sont pas appropriées 
pour la détermination de la créatinine. Diluer l'échantillon 
d'urine 1:2 avec de l'eau distillée et multiplier le résultat 
par deux.

COMPOSANTS DU KIT

PRÉPARATION DU RÉACTIF

ÉCHANTILLON

INTERVALLES DE RÉFÉRENCE
nouveau-nés 2-4 jours: 1.20 - 1.80 meq/l  (0.60 - 0.90 mmol/l)
5 mois - 6 ans: 1.42 - 1.88 meq/l  (0.71 - 0.94 mmol/l)
6 - 12 ans: 1.38 - 1.74 meq/l  (0.69 - 0.87 mmol/l)
12 - 20 ans: 1.35 - 1.77 meq/l  (0.67 - 0.88 mmol/l)
Adultes: 1.30 - 2.10 meq/l  (0.65 - 1.05 mmol/l)
Urines: 6.0 - 10.0 meq/24h (3.0 - 5.0 mmol/24h)

Chaque laboratoire doit établir ses propres intervalles de 
référence selon sa population.

Linéarité
la méthode est linéaire jusqu'à au moins 6 meq/l. 
Si la valeur est supérieure, il est conseillé de diluer l'échan-
tillon 1+9 avec de la solution physiologique et de répéter le 
test, en multipliant le résultat par 10.

Sensibilité/limite de détection
la méthode est en mesure de déceler jusqu'à 0.32 meq/l.

Interférences
aucune interférence n'est décelable en présence de:
hémoglobine ≤ 500 mg/dl
bilirubine ≤ 43 mg/dl
lipides ≤ 1100 mg/dl
calcium ≤ 33 mg/dl

Précision
dans la série (n=10) moyenne (meq/l) SD (meq/l) CV%
échantillon 1   2.09 0.03 1.29
échantillon 2 3.43 0.05 1.38

entre les séries (n=20) moyenne (meq/l) SD (meq/l) CV%
échantillon 1   2.07 0.03 1.33
échantillon 2 3.41 0.04 1.29

Comparaison entre les méthodes
une comparaison avec une méthode disponible dans le 
commerce a donné les résultats suivants:

 Magnésium XL Chema = x 
 Magnésium concurrent = y
 n = 86

 y = 0.999x + 0.023 meq/l       r2 = 0.98

PERFORMANCES DU TEST

L'exécution d'un contrôle de qualité interne est recom-
mandée. Dans ce but, les sérums humains de contrôle 
suivants sont disponiblessur demande :
QUANTINORM CHEMA  
avec si possible des valeurs normales,
QUANTIPATH CHEMA
avec des valeurs pathologiques.
Si le système d'analyse l'exige, un calibrateur humain mul-
ti-paramètres est disponible:
AUTOCAL H

Contacter le Service Clients pour plus d'informations.

CONTRÔLE DE QUALITÉ - CALIBRATION

Réactif pour la détermination quantitative in vitro du 
magnésium dans les fluides biologiques. 

UTILISATION

PRÉCAUTIONS
Le réactif peut contenir des composants non réactifs et 
conservateurs de différentes natures. Par mesure de pré-
caution, il convient quoi qu’il en soit d’éviter tout contact 
avec la peau ou l’ingestion. Respecter les mesures de pré-
cautions habituelles prévues dans le laboratoire.

Utiliser les réactifs séparés. 
Stabilité: jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'éti-
quette à 2-8°C.
Stabilité après la première ouverture: de préférence dans 
les 60 jours à 2-8°C, à l’abri de la lumière.

MAGNESIO XL

El azul de xilidil forma con el magnesio, en un ambiente 
alcalino, un complejo de color rojo-violeta, que absorbe a 
546 nm. Agentes de unión específicos eliminan las posi-
bles interferencias debidas a otros cationes.   

PRINCIPIO DEL MÉTODO

Solo para uso diagnóstico in vitro. 
Los componentes del kit se mantienen estables hasta la 
fecha de caducidad indicada en el envase.
Conservar protegido de la luz directa.

MG-X R1 2H200: 10 x 20 ml (líquido) cápsula blanca
 6U168: 3 x 56 ml (líquido) cápsula blanca

Composición: azul de xilidil 0.11 mM, NaCl 0.86 M, EGTA 
0.25 mM, trietanolamina 0.7 mM, tampón de Good pH 
11.0, tensioactivos y conservantes.

Conservar todos los componentes a 2-8 °C.

Suero (preferiblemente), plasma con heparina. No usar 
citrato, oxalato o EDTA como anticoagulantes. Evitar la 
hemostasia. No utilizar muestras procedentes de pacien-
tes tratados con EDTA. Retirar rápidamente el suero del 
coágulo.
La muestra de suero o plasma se mantiene estable una 
semana a 2-8 °C.
Las muestras de orina deben acidificarse para evitar la 
precipitación (añadir 15 ml de HCl concentrado a la orina 
de 24 horas). La orina acidificada no es adecuada para la 
determinación de la creatinina. Diluir la muestra de orina 
1:2 con agua destilada y multiplicar el resultado por dos.

COMPONENTES DEL KIT

PREPARACIÓN DEL REACTIVO

MUESTRA

INTERVALOS DE REFERENCIA
neonatos 2-4 días: 1.20 - 1.80 mEq/l  (0.60 - 0.90 mmol/l)
5 meses - 6 años: 1.42 - 1.88 mEq/l  (0.71 - 0.94 mmol/l)
6 - 12 años: 1.38 - 1.74 mEq/l  (0.69 - 0.87 mmol/l)
12 - 20 años: 1.35 - 1.77 mEq/l  (0.67 - 0.88 mmol/l)
Adultos: 1.30 - 2.10 mEq/l  (0.65 - 1.05 mmol/l)
Orina: 6.0 - 10.0 mEq/24h (3.0 - 5.0 mmol/24h)

Cada laboratorio deberá establecer sus propios intervalos 
de referencia en relación con la población propia.

Linealidad
el método es lineal hasta 6 mEq/l. 
Si el valor resultase superior, se recomienda diluir la 
muestra 1+9 con solución fisiológica y repetir la prueba, 
multiplicando el resultado por 10.

Sensibilidad/límite de detectabilidad
el método puede discriminar hasta 0.32 mEq/l.

Interferencias
No se verifican interferencias en presencia de:
hemoglobina ≤ 500 mg/dl
bilirrubina ≤ 43 mg/dl
lípidos ≤ 1100 mg/dl
calcio ≤ 33 mg/dl

Precisión
en la serie (n=10) media (mEq/l) SD (mEq/l) CV%
muestra 1   2.09 0.03 1.29
muestra 2 3.43 0.05 1.38

entre series (n=20) media (mEq/l) SD (mEq/l) CV%
muestra 1   2.07 0.03 1.33
muestra 2 3.41 0.04 1.29

Comparación entre métodos
La comparación con un método disponible en el mercado 
ha dado los siguientes resultados:

 Magnesio XL Chema = x 
 Magnesio competencia = y
 n = 86

 y = 0.999x + 0.023 mEq/l       r2 = 0.98

PRESTACIONES DE LA PRUEBA

Se recomienda la ejecución de un control de calidad 
interno. Para ello, están disponibles a petición los siguien-
tes sueros de control de base humana:
QUANTINORM CHEMA  
con valores posiblemente en los intervalos de normalidad,
QUANTIPATH CHEMA
con valores patológicos.
Si el sistema analítico lo requiere, está disponible un cali-
brador multiparamétrico con base humana:
AUTOCAL H

Contactar con el Servicio al cliente para más información.

CONTROL DE CALIDAD - CALIBRACIÓN

Reactivo para la determinación cuantitativa in vitro de 
magnesio en los fluidos biológicos. 

USO

PRECAUCIONES
El reactivo puede contener componentes no reactivos y 
conservantes de distinta naturaleza. Como medida de pre-
caución se debe evitar el contacto con la piel y la inges-
tión. Seguir las precauciones normales previstas para el 
comportamiento en el laboratorio.

INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN
El producto está destinado al uso en laboratorios de aná-
lisis profesionales. 
P501: Eliminar el contenido de conformidad con la regla-
mentación nacional/internacional.Utilizar los reactivos separados.

Estabilidad: hasta la caducidad en la etiqueta a 2-8 °C.
Estabilidad tras la primera apertura: preferiblemente antes 
de 60 días a 2-8 °C.

MX 2H200 10 x 20 ml
MX 6U168 3 x 56 ml

MX 2H200 10 x 20 ml
MX 6U168 3 x 56 ml

ПОСТАВЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Использовать реагенты по отдельности.
Стабильность: до даты на этикетке при 2-8°C.
Стабильность после первого открытия: предпочти-
тельно в течение 60 дней при 2-8°C в защищенном от 
света месте.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТА

ОБРАЗЕЦ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - КАЛИБРОВКА

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

ПРИНЦИП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МАГНИЙ XL

Реагент для колличественного определения in vitro 
магний в биологических жидкостях.

Голубой ксилидил образует с магнием в щелочной 
среде комплекс, окрашенный в красно-фиолетовый 
цвет, который абсорбирует при 546 нм. Специальные 
связывающие агенты предотвращают возможные 
интерференции, вызванные другими катионами.   

Только для целей диагностики in vitro. 
Компоненты набора стабильны до сорока годности, 
указанного на упаковке.
Хранить в месте, не подверженном прямым солнеч-
ным лучам.

MG-X R1 2H200: 10 x 20 мл (жидкий) белый капсула
 6U168: 3 x 56 мл (жидкий) белый капсула

Состав: голубой ксилидил 0.11 мМ, NaCl 0.86 M, EGTA 
0.25 мM, триэтаноламин 0.7 мM, буфер Гуда pH 11.0, 
поверхностно активные вещества и консерванты.

Хранить все компоненты при 2-8°C.

Реагент может содержать нереактивные компоненты и 
различные консерванты. В целях предосторожности реко-
мендуется избегать контакта с кожей и проглатывания. 
Соблюдать обычные меры предосторожности для поведе-
ния в лаборатории.

Сыворотка (предпочтительно), плазма с гепарином. Не 
использовать цитрат, оксалат и ЭДТА в качестве антико-
агулянтов. Избегать гемостаза. Не использовать пробы 
пациентов, проходящих лечение с ЭДТА. Быстро отде-
лить сыворотку от коагулята.
Проба сыворотки или плазмы стабильна в течение 
одной недели при 2-8°C.
Пробы мочи должны быть подкислены во избежа-
ние преципитации (добавить 15 мл концентрата HCl в 
24-часовую мочу). Подкисленная моча не пригодна для 
определения креатинина. Развести пробы мочи 1:2 дис-
тиллированной водой и умножить результат на два.

новорожденные 2-4 дня: 1,20 -1.80 мЭк/л (0.60 - 0.90 ммоль/л)
5 месяцев – 6 лет:   1.42 - 1.88 мЭк/л (0.71 - 0.94 ммоль/л)
6 - 12 лет:               1.38 - 1.74 мЭк/л (0.69 - 0.87 ммоль/л)
12 - 20 лет:             1.35 - 1.77 мЭк/л (0.67 - 0.88 ммоль/л)
Взрослые:              1.30 - 2.10 мЭк/л (0.65 - 1.05 ммоль/л)

Моча:                      6.0 - 10.0 мЭк/24 ч. (3.0 – 5.0 ммоль/24 ч.)

Каждая лаборатория должна установить ориентировоч-
ные значения в зависимости от собственного населения.

Рекомендуется проводить внутренний контроль каче-
ства. Для этой цели можно заказать следующие кон-
трольные сыворотки человеческого происхождения:
QUANTINORM CHEMA
с показателями, по возможности, в пределах нормы,
QUANTIPATH CHEMA
с патологическими показателями.
Если этого требует аналитическая система, можно 
заказать мультипараметральный калибратор челове-
ческого происхождения:
AUTOCAL H л

За дальнейшей информацией обращаться в отдел 
обслуживания клиентов.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕСТА
Линейность
метод является линейным до 6 мЭк/л 
Если показатель превышает данное значение, реко-
мендуется разбавить образец 1+9 физиологическим 
раствором и повторить тест, умножая результат на 10.

Чувствительность/предел обнаружения
с помощью данного метода можно выявить до 0.32 мЭк/л.

Помехи
не наблюдается помех в присутствии:
гемоглобина ≤ 500 мг/дл
билирубина ≤ 43 мг/дл
липидов ≤ 1100 мг/дл
кальция ≤ 33 мг/дл

Точность
в серии (n=10)
 среднее (мЭк/л) SD (мЭк/л) CV%
образец 1 2.09 0.03 1.29
образец 2 3.43 0.05 1.38

между сериями (n=20)
 средняя (мЭк/л) SD (мЭк/л) CV%
образец 1 2.07 0.03 1.33
образец 2 3.41 0.04 1.29

Сравнение методов
В сравнении с коммерчески доступным методом полу-
чены следующие результаты на 86 образцах:

 Магний XL Chema = x 
 Магний конкурента = y

 y = 0.999x + 0.023 мЭк/л       r2 = 0.98

Продукт предназначен для использования в профес-
сиональных аналитических лабораториях.
P501: Удалить вещество/содержимое контейнера в 
соответствии с национальными/ международными 
правилами.

P. Burcar, A. Boyle, R. Mosher. - Clin.Chem. 10/11, 1028-
1038 (1964).
Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Second Edition, 
Burtis-Ashwood (1994).

MX 2H200 10 x 20 мл

MX 6U168 3 x 56 мл


